
  * Gloss checker IG-320 사용 설명서

1. ON Key : 전원을 on시킨다

2. Calibrate : 교정을 위해선 교정판을 밑의 센서부분에 끼우고 CAL key를 누른상태에서
                   Data in key를 누르다

3. Mesa/mem: 초기상태는 측정상태이고 이 key를 누르면 저장했던 수치를 볼수있다

4. Data in : 측정상태에서 이key를 누르면 데이터가 저장된다

5. Clear : 저장된 데이터를 소거하고 싶을때 이 key를 누른상태에서 DATA in key를 누르면
              소거됩니다

6. AVERAGE: 저장된 데이터에 한해서 평균치를 내고싶을때 이 key를 누르면 평균값이
 나온다

7. UP/DOWN key:저장되어있는 데이터를 볼때 이key를 누르면 번호별로 저장되어있는 
                         데이터를 번호별로 검색할수있다

                         (단 이key는 mesa/mem key를 누른후 시행)

주의점: 측정하고자하는 샘플은 평평한상태이어야하고 면적은 장비의 밑부분의 
           센서부분보다는 커야한다
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